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Sagsnavn: Filippahuset, Vester 

Skerninge

Sagsbeh.: JVJ

Antal prøver: 1

Prøver modtaget: 07-04-2022

Rapport dato: 20-04-2022

Rapport nr.: 35517

Prøvetagning, start:

Prøvetager: Ekstern/-

Analyseperiode: 07-04-2022 til 20-04-2022

Prøvetype: Luftemission

Laboratorienr.: EM22140323-001

Prøve-Id: P2

Emballage: Opsamlingsrør, Aktiv , 

Supelco, OVS, XAD-2/

PUF

EnhedParameter Resultat Min / Max. DL Referencer +/-

PCB 28 1,2 ng/rør 0,6 DS/EN 15308:2016 d 30

PCB 52 2,5 ng/rør 0,6 DS/EN 15308:2016 d 30

PCB 101 1,3 ng/rør 0,6 DS/EN 15308:2016 d 30

PCB 118 <0,6 ng/rør 0,6 DS/EN 15308:2016 d 30

PCB 138 <0,6 ng/rør 0,6 DS/EN 15308:2016 d 30

PCB 153 <0,6 ng/rør 0,6 DS/EN 15308:2016 d 30

PCB 180 <0,6 ng/rør 0,6 DS/EN 15308:2016 d 30

PCB (sum 7 stk.) 5,0 ng/rør DS/EN 15308:2016 d

PCB total 25 ng/rør DS/EN 15308:2016 d

PCB 28 2,0 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB 52 4,1 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB 101 2,1 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB 118 <0.99 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB 138 <0.99 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB 153 <0.99 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB 180 <0.99 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB (sum 7 stk.) 8,2 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

PCB total 41 ng/m3 DS/EN 15308:2016 d

Luftmængde opsamlet på røret 607 liter * d

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: 

PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) x 5.

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Lokationsreference:

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, 

anvendes analyseresultatet i rapporten.

Omregninger til koncentration pr m3 er foretaget med opsamlingsmængde, der ikke er omfattet af laboratoriets akkreditering.

Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.
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Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed 

end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
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